
 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจดัซ้ือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจอัตโนมัติ ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎร์ธานี 
 จังหวัดสรุาษฏร์ธานี 2 เครื่อง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 

๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  3,400,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)                         
๓  วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างองิ)   17 กันยายน  2561 
     เป็นเงิน......... 3,400,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)...............................บาท 
 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

               4.1.........บริษัท โอลิมปสั ประเทศไทย จ ากัด………………………………………… 
     4.2........บริษัท เอส เอส เอส เมดิคัล จ ากัด............................................ 

           5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
                5.1  นางสาวสาวิณี      ตั้งทรงสวัสดิ์            ประธาน 
                5.2  นางพิมพ์พรรณ     ล่อใจ                    กรรมการ 
                5.3  นางช่อผกา          ทองก้านเหลือง        กรรมการ 

           

 

 























…………………….....................              ….….................…….…………                …..……….…………..……………. 
(นางสาวสาวิณี   ตั้งทรงสวัสดิ์)           (นางพิมพพ์รรณ  ล่อใจ)                  (นางช่อผกา ทองก้านเหลือง) 

- ร่าง - 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องล้างกล้องส่องตรวจอัตโนมัต ิ
 

วัตถุประสงค์ 
เป็นเครื่องล้างกล้องแบบอัตโนมัติ ใช้ในการล้างท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ (Disinfection)กล้องส่องตรวจ 

สามารถท าความสะอาดทั้งภายนอกกล้อง ภายในกล้องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค  
1.สามารถล้างกล้องสอ่งตรวจทางเดินอาหารระบบวีดีทัศน์ได้หลายยีห่้อ ได้แก่ Fujifilm,Olympus,  Pentex     
2.มีระบบเช็คการรั่วของกลอ้ง (Leakage Tester)   
3.สามารถตั้งเวลาล้าง(Cleaning Time) ไดต้ั้งแต่ 1-10 นาที  
4.สามารถตั้งเวลาฆ่าเช้ือ ( Disinfection  Time )   ไดใ้นช่วงตั้งแต่  5-60 นาที      
5.สามารถมองเห็นการท างานของเครื่องล้างได้ ในขณะเครื่องท างาน  
6.สามารถรองรบัแรงดันน้ าที่มีค่าแรงดันต่ าได้ ในกรณีที่แรงดันน้ าลดลง 
7.ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลท์  50-60 Hz 
8.มีหน้าจอแสดงข้อมูลโปรแกรมการล้าง  ขณะใช้งาน ด้วยระบบดิจิตอลและสัญญาณไฟแสดงในช่วงเวลา
ของการท าการล้างและข้ันตอนต่างๆในการล้างกล้อง เช่น การล้าง (Wash) การฆ่าเช้ือ (Disinfections) การ
ล้างขั้นสุดท้าย (Rinse)  เพื่อสะดวกในการใช้งาน 
9.มีเครือ่งพมิพ์ติดตั้งภายในตัวเครื่องสามารถพิมพร์ายงานได ้
10.มีสญัญาณเตือนหากเกิดความผิดปกติของเครื่องล้าง 
11.สามารถตั้งโปรแกรมการล้างกล้องได้ตามความต้องการ 
12.สามารถใช้กับน้ ายาฆ่าเช้ือได้หลายชนิด  
 

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน   
1. UPS ขนาดไม่น้อยกว่า 2 KVA  
 

เง่ือนไขเฉพาะ 
1.เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บและไม่เคยใช้งานมาก่อน ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านระบบการ

บริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ( ISO 13485) หรือ ระบบบริหารงานเพื่อการประกัน
คุณภาพ (ISO 9001) หรือระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทางเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ( ISO 
14971) 
             2.สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานสากลความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์ IEC , EN 

3.ผลิตภัณฑ์ที่ เสนอประกวดราคาต้องเคยจ าหน่ายในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลใน
มหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ อย่างน้อย 3 แห่งในเขตภาคใต้ ภายในระยะเวลา     
2 ปี (พ.ศ.2560-2561) โดยมีเอกสารมาแสดง 

4.ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเอกสารมาแสดง 
5.ผู้เสนอราคาต้องมเีอกสารยืนยันการส ารองอะไหล่ 5 ปี จากโรงงานผูผ้ลิต 
6.มีหลักฐานว่ามีช่างหรือวิศวกรที่ได้รับการฝึกอบรม ในการให้บรกิารหลงัการขายในการซ่อมหรือ

บริการ 



…………………….....................              ….….................…….…………                …..……….…………..……………. 
(นางสาวสาวิณี   ตั้งทรงสวัสดิ์)           (นางพิมพพ์รรณ  ล่อใจ)                  (นางช่อผกา ทองก้านเหลือง) 

7.มีบริการตรวจเช็คเครื่องเพื่อบ ารงุรักษาปีละ 3 ครัง้ เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและแจ้งให้
ผู้ใช้งานทราบก่อนทุกครัง้ 

8.มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 เล่ม 
9.ผู้ขายจะตอ้งติดตั้งพร้อมสาธิตการใช้งานให้เจ้าหน้าทีเ่ข้าใจและสามารถใช้งานได้ 
10.รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบของครบเป็นต้นไป ในระยะประกันหาก

เกิดการขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องด าเนินการแก้ไขให้ใช้ การได้ภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง และหากแก้ไขไม่แล้วเสร็จภายใน 15 วัน บริษัทต้องน าเครื่องส ารองมาให้ใช้ทดแทนทันที 
หากบริษัทผิดสัญญาไม่น าเครือ่งส ารองมาใหใ้ช้  จนกว่าจะซ่อมเครื่องเสร็จหรอืได้รับเครือ่งส ารองมาใช้ หากมี
การแก้ไข 3 ครั้งแล้ว เครื่องยังใช้งานไม่ได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องน าของใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า
และค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน 60 วัน 

11.ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  
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